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Einleitung: Bei der Tympanometrie wird im Regelfall ein Sondenton von 226 Hz ver-
wendet. Uber die Schwingungsfahigkeit des Trommelfells ist somit beispielsweise
eine Aussage uber Tubenbellftungsstérungen, Mittelohrergiissen, Trommelfellver-
anderungen und Zustand der Gehdrkndchelchen mdglich. Prospektiv haben wir ge-
pruft, welche Unterschiede zwischen einem Standardsondenton im Vergleich zu ei-
nem Hochfrequenzsondenton im S&auglings- bzw. Kleinkindalter bestehen. Als Refe-
renzwert wurde der binokularmikroskopisch erhobene Ohrbefund zugrunde gelegt.
Material und Methoden: Binokularmikroskopisch wurden 146 Ohrbefunde von 59 Pa-
tienten im Alter von 4 Tagen bis 15 Monaten mit einem Durchschnittsalter von 88
Tagen erhoben. Die 1000 Hz-Tympanogramme und die 226 Hz-Tympanogramme
wurden mit dem Gerat AT 235h der Firma Interacoustics® aufgezeichnet. Ausgewer-
tet wurden die Tympanogramme nach der Klassifikation von Jerger.

Ergebnisse: Der binokularmikroskopische Ohrbefund war 93 mal regelrecht, 38 mal
diagnostizierten wir einen Paukenteilerguf? und 15 mal einen Paukenergul3. Kein we-
sentlicher Unterschied zwischen den beiden Messverfahren zeigte sich bei normalem
Ohrbefund. Bei den Paukenergiissen/ Paukenteilergissen waren beim 226 Hz-
Tympanogramm 34 vom Typ A und beim 1000 Hz-Tympanogramm 7 vom Typ A. Es
war bei 53 Paukenergissen/ Paukenteilergiissen beim 1000 Hz-Tympanogramm 43
mal ein Kurvenverlauf vom Typ B und beim 226 Hz-Tympanogramm in 18 Féllen ein
Kurvenverlauf vom Typ B zu erkennen.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Hochfrequenztympanometrie korrelieren bei
Sauglingen und Kleinkindern gerade bei Paukenerglssen/ Paukenteilerglissen hau-
figer mit dem binokularmikroskopisch erhobenen Mittelohrbefund als das Standard-
tympanogramm mit dem 226 Hz-Sondenton.
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