








75

Beskrivning av andra symboler på etiketterna
Förvara torrt 
Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.

Varningssymbol 
Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.
Katalognummer 
Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten 
lätt kan identifieras.
Serienummer 
Anger tillverkarens serienummer för att den medicinsktekniska produkten lätt ska 
kunna identifieras.
Medicinteknisk produkt
Apparaten är en medicinteknisk produkt.

Batteriåtervinningssymbol
Återvinningssymbol för Li-lon-batteri

Temperaturgräns
Avser de temperaturer som den medicintekniska produkten får utsättas för utan risk.

Fuktgräns
Avser de fuktvärden som den medicintekniska produkten får utsättas för utan risk.
Radiofrekvensidentifiering
Indikerar närvaro av en passiv radiofrekvensmärkning i enheten för tillverkning och 
service.
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Internationell garanti
Din enhet täcks av en internationell 
garanti som utges av tillverkaren. 
Denna begränsade garanti omfattar 
tillverkningsfel och materiella defekter 
på själva hörapparaten, men inte 
tillbehör som t.ex. batteri, slang, 
högtalarenheter, insatser och filter osv. 
Problem som uppkommit pga. olämpligt/
felaktigt handhavande, åverkan, slitage, 
olyckshändelser, reparationer utförda av 
ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska 
förändringar av ditt öra eller om enheten 
har utsatts för frätande kemikalier, 
täcks INTE av garantin och garantin 
upphör då att gälla. Ovanstående 
internationella garanti påverkar inte den 
lagliga rätt som tillämpas enligt nationell 
lagstiftning angående konsumentvaror 
i det land där du köpte enheten. Din 
audionom kan ha en garanti som 
sträcker sig utöver denna internationella 

garanti. Kontakta din hörselklinik för mer 
information.

Service 
Ta med din enhet till din audionom 
som kan hjälpa till med mindre problem 
och justeringar. Det kan hända att din 
audionom tar betalt för sina tjänster.
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Garanti 
Certifikat

Köpare:  ________________________________________________________

Audionom: ______________________________________________________

Audionomens adress: _____________________________________________

Audionomens telefonnummer:  ______________________________________

Inköpsdatum: ____________________________________________________

Garantiperiod: _________________ Månad: ___________________________

Modell vänster: ________________ Serienummer: _____________________

Modell höger: __________________ Serienummer: _____________________
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Dina personliga inställningar
Fylls i av din audionom

Tinnitus SoundSupport: Begränsning av användning

n Ingen begränsning av användning

Program Startvolym Maxvolym (Tinnitus)

n 1 Max _______ timmar per dag Max _______ timmar per dag

n 2 Max _______ timmar per dag Max _______ timmar per dag

n 3 Max _______ timmar per dag Max _______ timmar per dag

n 4 Max _______ timmar per dag Max _______ timmar per dag
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Översikt för hörapparaternas Tinnitus SoundSupport-inställningar

Vänster Höger

n Ja n Nej Tinnitus SoundSupport n Ja n Nej

n A) Så här justerar du volymen i Tinnitus SoundSupport separat för 
respektive öra
För att höja eller sänka volymen (i bara en hörapparat), tryck kort på den övre 
eller nedre delen av knappen  upprepade gånger till önskad volym.

n B) Så här justerar du volymen för Tinnitus SoundSupport för båda 
öronen samtidigt
Du kan använda ena hörapparaten för att höja/sänka ljudet i båda 
hörapparaterna. När du justerar volymen för den ena hörapparaten, ändras 
även volymen i den andra.
För att höja volymen, tryck kort på övre delen av tryckknappen upprepade 
gånger. 
För att sänka volymen, tryck kort på nedre delen av tryckknappen upprepade 
gånger.

Fylls i av din audionom
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Översikt av hörapparaternas inställningar

Vänster Höger

n Ja n Nej Ändra volym n Ja n Nej

n Ja n Nej Byta program n Ja n Nej

n Ja n Nej Tyst läge (endastminiBTE T ) n Ja n Nej

Volymkontroll

n På n Av Pip vid min-/maxvolym n På n Av

n På n Av Piper vid volymjustering n På n Av

n På n Av Piper vid startvolym n På n Av

Indikeringar för batteri

n På n Av Varning för svagt batteri n På n Av

DBF_030_StyleT
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Ljud och LED-indikatorer
Olika ljud och LED-lampor indikerar hörapparatens status.  
En lista på de olika signalerna finns på följande sidor.

Din audionom kan ställa in ljud och LED-indikatorer enligt dina 
önskningar.

Program n Ljud n LED* Lämpliga användningstillfällen

1 1 ton

2 2 toner   
3 3 toner   
4 4 toner    

 Kort GRÖN blinkning

*ED-lampan lyser kontinuerligt eller upprepas tre gånger med korta pauser 
Fortsätter på nästa sida
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PÅ/AV Ljud LED-lampa LED-lampa, 
kommentarer

PÅ n Melodi n   

Visas en gång

AV
(endast miniBTE R)

n 4 fallande 
toner n 

Volym Ljud LED-lampa

Startvolym n 2 pipsignaler n 

Min-/maxvolym n 3 pipsignaler n 

Volym upp/ner n 1 pipsignal n 

Tyst läge n  
Kontinuerligt eller 
upprepat tre gånger

 Lång GRÖN blinkning    Kort GRÖN blinkning    

 Lång ORANGE blinkning    Kort ORANGE blinkning

DBF_020_StyleR
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Tillbehör n Ljud n LED-indikator LED-lampa, kommentarer

Trådlösa program1) 2 olika toner  

Kontinuerligt eller 
upprepat tre gånger

Trådlösa program2) 2 olika toner   
Flygplansläge Ljud n LED-indikator

Flygplansläge 
aktiverat Kort melodi    
Flygplansläge 
avaktiverat Kort melodi   3)

 Lång GRÖN blinkning    GRÖN blinkning    ORANGE blinkning

1) Hörapparatsmikrofon, TV Adapter
2) ConnectClip fjärrmikrofone
3)Gäller endast när upprepad trippelblinkning är vald

Fortsätter på nästa sida

DBF_150_AudioClip
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Varningar Ljud LED-indikator LED-lampa, kommentarer

Svagt batteri
n�Tre 

växlande 
pipsignaler

n        Kontinuerlig blinkning

Batteriet har 
tagit slut

4 fallande 
toner

Servicekontroll 
av mikrofonen 
behövs

Åtta 
pipsignaler 
upprepade 
fyra gånger

n     Upprepas fyra gånger

Hörapparatens 
LED förblir 
avstängd när 
hörapparaterna 
sitter i laddaren. 
(endast miniBTE 
R)

Avstängd Se avsnittet Felsökning
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Hörapparatens 
LED förblir 
avstängd när 
hörapparaterna 
sitter i laddaren.
(endast miniBTE 
R)

  
Kontinuerligt blinkande Se 
avsnittet Felsökning

Hörapparatens 
LED-indikator 
blinkar 
GRÖNT när 
hörapparaterna 
sitter i laddaren.
(endast miniBTE 
R)

Kontinuerligt blinkande Se 
avsnittet Felsökning

 Kort GRÖN blinkning    Lång ORANGE blinkning    Kort ORANGE blinkning
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